
LISTADO DE COMPARACIONES DEL LABORATORIO DE TERMOMETRÍA

Laboratorio Descripción Ver Informe Fecha

Term. Digital con sensor de Resist. de Platino SNM-LT-004 Oct a Dic 2010

Termómetro de Líquido en Vidrio SNM-LT-006 Nov a Dic 2012

Termómetro digital con termopar tipo K SNM-LT-007 Jul a Set 2014

Calibración de termómetro digital con sensor de termorresitencia de 

platino en el intervalo de -30 °C a 200 °C con resolución 0,01 °C
DM-LT-001 Mar - Sept 2016

Calibración de termómetros de mercurio en vidrio en el intervalo de -

35 °C a 202,2 °C con resolución 0,2 °C
DM-LT-002 Jun - Ago 2016

Calibración de Medios Isotermos con Aire como medio Termostático DM-LT-003 Feb - Junio 2017

Calibración interlaboratorios de un termómetro de indicación digital 

con termopar tipo K como sensor de temperatura
DM-LT-004 Mar - Nov 2017

Calibración de Medios Isotermos con Aire como Medio Termostático DM-LT-005 Abr - May 2018

Calibración de un Termómetro de indicación digital con sensor de 

resistencia de platino Pt 100
DM-LT-006 Set a Dic 2018

Calibración de Medios Isotermos con Aire como Medio Termostático DM-LT-007 Ago - Oct 2018

Calibración de un Termómetro  de Indicación Digital con dos 

termopares tipo K
DM-LT-008 Ago - Dic 2018

Calibración de Medios Isotermos con Aire como Medio Termostático DM-LT-009 Mar - May 2019

Termometría

https://www.inacal.gob.pe/repositorioaps/data/1/1/5/jer/informes-de-comparaciones-y-ensayos-de-aptitud/files/SNM-LT-004.pdf
https://www.inacal.gob.pe/repositorioaps/data/1/1/5/jer/informes-de-comparaciones-y-ensayos-de-aptitud/files/SNM-LT-006.pdf
https://www.inacal.gob.pe/repositorioaps/data/1/1/5/jer/informes-de-comparaciones-y-ensayos-de-aptitud/files/SNM-LT-007.pdf
https://www.inacal.gob.pe/repositorioaps/data/1/1/5/jer/informes-de-comparaciones-y-ensayos-de-aptitud/files/DM-LT-01.pdf
https://www.inacal.gob.pe/repositorioaps/data/1/1/5/jer/informes-de-comparaciones-y-ensayos-de-aptitud/files/DM-LT-02.pdf
https://www.inacal.gob.pe/repositorioaps/data/1/1/5/jer/informes-de-comparaciones-y-ensayos-de-aptitud/files/Informe Final DM-LT-03.pdf
https://www.inacal.gob.pe/repositorioaps/data/1/1/5/jer/informes-de-comparaciones-y-ensayos-de-aptitud/files/Informe final DM-LT-004A 1.pdf
https://www.inacal.gob.pe/repositorioaps/data/1/1/5/jer/informes-de-comparaciones-y-ensayos-de-aptitud/files/INFORME FINAL LT-005.pdf
https://www.inacal.gob.pe/repositorioaps/data/1/1/5/jer/informes-de-comparaciones-y-ensayos-de-aptitud/files/1 INFORME FINAL LT-06.pdf
https://www.inacal.gob.pe/repositorioaps/data/1/1/5/jer/informes-de-comparaciones-y-ensayos-de-aptitud/files/LT-007.pdf
https://www.inacal.gob.pe/repositorioaps/data/1/1/5/jer/informes-de-comparaciones-y-ensayos-de-aptitud/files/DM-LT-008.pdf
https://www.inacal.gob.pe/repositorioaps/data/1/1/5/jer/informes-de-comparaciones-y-ensayos-de-aptitud/files/A. INFORME LT-09.pdf


LISTADO DE COMPARACIONES DEL LABORATORIO DE TERMOMETRÍA

Laboratorio Descripción Ver Informe Fecha

Calibración de un Termómetro  de Indicación Digital con dos 

termopares tipo K
DM-LT-010 Abril - Oct 2019

Calibración de Medios Isotermos con Aire como Medio Termostático DM-LT-011 Jun -  Set 2019

Calibración de Medios Isotermos con Aire como Medio Termostático DM-LT-012 Set - Oct 2019

Calibración de un Termómetro de indicación Digital con una 

termorresistencia de platino de 100 ohm
DM-LT-013 Ago 2020 - Ene 2021

Calibración de un Medio Isotermo con Aire como

Medio Termostático
DM-LT-014 Abril - Jul 2021

Calibración de un Termómetro de Indicación Digital con termopar tipo 

K
DM-LT-015 Jul - Oct 2021

Calibración de un Termómetro de indicación Digital con una 

termorresistencia de platino de 100 ohm
DM-LT-016 Jul - Nov 2021

Calibración de un Medio Isotermo con Aire como Medio Termostático DM-LT-017 Ago - Nov 2021

Calibración de un Medio Isotermo con Aire como

Medio Termostático
DM-LT-018 Nov 21 - Ene 22

Calibración de un Medio Isotermo con Aire como

Medio Termostático
DM-LT-019 Abril - Jul 2022

Calibración de un Termómetro de indicación digital con una 

termorresistencia de platino de 100 ohms
DM-LT-020 Jun - Oct 2022

Calibración de Medios Isotermos con Aire como medio Termostático DM-LT-021 Mar - May 2023

Termometría

https://www.inacal.gob.pe/repositorioaps/data/1/1/5/jer/informes-de-comparaciones-y-ensayos-de-aptitud/files/INFORME FINAL LT-10.pdf
https://www.inacal.gob.pe/repositorioaps/data/1/1/5/jer/informes-de-comparaciones-y-ensayos-de-aptitud/files/Informe Final DM -LT-011A1.pdf
https://www.inacal.gob.pe/repositorioaps/data/1/1/5/jer/informes-de-comparaciones-y-ensayos-de-aptitud/files/1. INFORME FINAL DM-LT-12.pdf
https://www.inacal.gob.pe/repositorioaps/data/1/1/5/jer/informes-de-comparaciones-y-ensayos-de-aptitud/files/Informe DMLT13_jc2-BQ.pdf
https://www.inacal.gob.pe/repositorioaps/data/1/1/5/jer/informes-de-comparaciones-y-ensayos-de-aptitud/files/Informe final DM-LT-014 jc_bq.pdf
https://www.inacal.gob.pe/repositorioaps/data/1/1/5/jer/informes-de-comparaciones-y-ensayos-de-aptitud/files/INFORME FINAL DM-LT-015.pdf
https://www.inacal.gob.pe/repositorioaps/data/1/1/5/jer/informes-de-comparaciones-y-ensayos-de-aptitud/files/Informe final DM-LT-016.pdf
https://www.inacal.gob.pe/repositorioaps/data/1/1/5/jer/informes-de-comparaciones-y-ensayos-de-aptitud/files/Informe final DM-LT-017.pdf
https://www.inacal.gob.pe/repositorioaps/data/1/1/5/jer/informes-de-comparaciones-y-ensayos-de-aptitud/files/INFORME FINAL DM-LT-018.pdf
https://www.inacal.gob.pe/repositorioaps/data/1/1/5/jer/informes-de-comparaciones-y-ensayos-de-aptitud/files/Informe DM-LT-019 - V2.pdf
https://www.inacal.gob.pe/repositorioaps/data/1/1/5/jer/informes-de-comparaciones-y-ensayos-de-aptitud/files/Informe final DM-LT-020 rev2-firmado.pdf
https://www.inacal.gob.pe/repositorioaps/data/1/1/5/jer/informes-de-comparaciones-y-ensayos-de-aptitud/files/Informe DM-LT-021_signed final.pdf

